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Pacemaker centers in Hungary (2010) 

Working Group on Cardiac Arrhythmias and Pacing 



Pacemaker implantations for conventional bradycardia 

indication 
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ICD centers in Hungary (2010) 

                 

Working Group on Cardiac Arrhythmias and Pacing 



Single-, and dual chamber ICD implantations for 

secondary and primary prevention of SCD 
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Miért  legyen távoli utánkövetés? 

• Beteg otthonában történhet a kontroll  

nincs utazás, várakozási idő 

• Az ellátó személyzet részére rugalmas 

munkabeosztás 

• A beteg által észlelt panaszok esetén az 

ICD-n / pacemakeren keresztül gyorsan 

klinikai adatok szerezhetőek 

• Klinikai sürgősségi állapotok gyors 

felismerése 



• 150 St. Jude Medical ICD-s beteg, 

•  1 éves távoli utánkövetés, Németország 



 



Magyarországon elérhető rendszerek 
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Biotronik:  CardioMessenger 

• 3 sávos GSM modem 

• teljesen mobil és automatikus 

• Méret: 6 cm x 13 cm x 4 cm 

• Súly: 220 g 



BIOTRONIK Home Monitoring: Hogyan működik 

Implantátum Cardio Messenger BIOTRONIK  

Szerviz központ 

Nővér, majd Orvos Mobile hálózat 

Automatikus adattovábbítás 

a beteg aktív részvéte nélkül   



• CardioMessenger at home 

• SVT episode at 8 p.m. on Monday 
 

     An IEGM of this (last) SVT episode 

     will be sent on Tuesday 2 a.m. 

((•)) 

• Patient with CardioMessenger 

• A number of VF episodes with shock at 4:00 and 4:10 p.m. 
 

     An IEGM of all of these VF episodes is available  

     to the physician about 5 min after each episode. 

((•)) 

• Patient with CardioMessenger 

• A number of VF episodes at 4:00/4:01/4:02 p.m. (storming) 
 

     An IEGM of the last VF episode is accessible at 4:03 p.m. ((  )) • 

IEGM Transmission Timing Examples  



Az összes beteg áttekintése 

Ide kattintva meg lehet nézni az eseményeket 



Medtronic: Care-Link follow-up  

 

1. Clinic staff can 

preschedule up to 6 
automatic device checks 

for each patient 

2. The device automatically 

“wakes up” at the scheduled 
time and communicates with the 

Medtronic CareLink Monitor.  
Data are transferred 

automatically as the patient 
sleeps. 

3. Data are transferred 

to a secure server via 
the patient’s standard 

phone line. 

4. The clinician 

reviews the 
patient’s device 

data on the secure 
website 



CareLink magyarországon 2012 április 

Pécs Tudományegyetem 

15 beteg 

Budapest 

Honvédkórház: 67 beteg 

Semmelweis Egyetem: 37 beteg 

Gottsegen György Országos Kardiológiai intézet: 25 beteg 

Szegedi Egyetem: 0 beteg 

4 centrum - összesen 144 beteg 



Milyen készülékek ellenőrizhetők? 

A Medtonic által gyártott 

eszközök 96%-a kompatibilis 

a Carelink rendszerrel 

 

FDA által engedélyezett 

betegellenőrzésre 

 

Minden adat elérhető ami a 

programozóval lekérdezhető. 

 



CareLink adatfeldolgozás a 

Honvédkórházban 
Adatküldés 
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CareLink adatfeldolgozás – Honvédkórház, Kardiológia 
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Fokozódó 

szívelégtelenség 

CareLink adatfeldolgozás  

 Szívelégtelenség korai felismerése 



Discovery Link 

 Betegadatok anonym elemzése 





• M.L., 51 éves ffi beteg 

• 2011. novemberében szívmegállást okozó 

kamrafibrilláció miatt újraélesztették 

• Ezt követően osztályunkon egy üregű beültethető 

defibrillátort kapott (VVI-ICD) 

Az elektródatörés korai felismerése 

CareLink telemonitorozási rendszerrel 

 



2012.02.28-án Red Alert 



2012.02.28-án Red Alert 

EGM1 

RVtip to 

RVring 

EGM 2 

Can to 

RVcoil 



Elektróda impendancia trend 



2012.03.23-án elektróda eltávolítás 



Carelink express 

• Programozó nélküli lekérdezés lehetősége 

bárhol 

• Interneten azonnal ellenőrizhetőek az adatok, 

akár helyben, akár más intézményben 

• Pacemaker ambulancián előre lekérdezhetőek 

a készülékek 
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Telemedicina szerepe az ICD / 

pacemaker utánkövetésben 

• „rutin” kontrollok elvégzése a beteg 

otthonában 

• Soron kívüli / sürgős kontrollok gyors és 

távoli elvégzése 

• Klinikai sürgősségi állapotok gyors 

felismerése és betegirányítás a megfelelő 

intézménybe 


